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PHILIPS RESPI RON ICS



InnoSpire Elegance



Compressor nebulizer system CAUTION: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician or licensed healthcare professional.



Système de nébuliseur



a compresseur



MISE EN GARDE : Aux Etats-Unis, Ia loi fédérale limite Ia vente de ce dispositif aux médecins ou autres professionnels de Ia sante dOment agréés, ou sur leur ordonnance.



Sistema de nebulizador a compresor PRECAUCION: Las eyes federales (EE,UU.) limitan a yenta de este dispositivo a un medico o profesional sanitario con licencia o bajo sus órdenes.
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Nebulizer tubing Nebulizer mouthpiece Nebulizer handset Nebulizer holder On/Off power switch Compressor air openings Air filter Compressor air outlet Air inlet for filter



anesthetic mixture with air, oxygen or nitrous oxide.



N Keep this manual for future reference. N Use the product in a clean environment: one that is free from dirt, dust, pet hait etc. U Device should not be used around flammable substances, or in the presence of a flammable



Use the device for its intended purpose as described in this instruction manual as a compressor nebulizer system for aerosol therapy. Follow your doctor’s instructions. Any other use constitutes improper use and may be dangerous.The manufacturer cannot be held liable for any damage caused by impropet incorrect or unreasonable use or if the unit is connected to electrical installations not complying with safety regulations. • It is recommended to have a backup device (e.g. MDI or battery operated compressor) for respiratory delivery in case a situation arises when your nebulizer cannot be used (e.g. during a power outage or if your compressor becomes inoperable for any reason). • If the device has been outside of the operating conditions, allow to come back to normal operating specifications before use. • Any liquid spilled on or inside the unit should be allowed to dry before operating.



t WARNINGS



Intended use: This product is intended to provide a source of compressed air for medical purposes. It is to be used with a pneumatic (jet) nebulizer to produce aerosol particles of medication for respiratory therapy for both children and adults.



General information



Important Read these instructions carefully before using this device. If you have any cuestions or problems with the product. please contact your healthcare provider or Philips Respironics Customer Service at (inside the US) 1 800 345 6443, (outside the US) +33 1 47 52 30 00.



Instructions for use InnoSpire Elegance



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



ENGLISH



modification of this equipment is allowed.



sure that the electrical rating shown on the rating label on the bottom of the unit corresponds to your main voltage and frequency before plugging in the device. N Do not use any adapteri simple or multiple, and/or extension cord. lB Do not leave the unit plugged in when not in use. Unplug the device from the electrical outlet when not in operation. lB Follow the manufacturer’s instructions for installing the device.The manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by incorrect installation.



II Make



N Do not use the device without the filter lB When using any electrical appliance, certain important safety measures must always be followed, including the following: • Use only manufactured-supplied original accessories and components; • Never submerge the unit in water as the device is not protected against water penetration; • Never touch the unit when your hands are wet or moist; • Do not leave the unrt outdoors: • Place on a stable and horizontal surface when operating: • Make sure the air vent openings are not obstructed; • Do not allow unsupervised children or infirm individuals to use the unit: • Do not turn off the unit by simply pulling out the plug from the electrical outlet; • Do not use in a ventilator circuit; • Do not use if the device has cracks or is damaged.



To reduce the risk of electric shock, DO NOT DISASSEMBLE.



U



Electromagnetic information: Portable and RE communication devices such as cellular phones, pagers, etc. can interrupt operation of electrical medical equipment. For this reason, your compressor must be placed far enough away from these devices to prevent interference.This device meets 1EC60601-1-2 standard for electromagnetic compatability (EMC). EMC data sheets are available from Philips Respironics customer service at (inside the US) 1800 345 6443 (outside the US) +1 724 387 4000. Ii In case of failure and/or malfunction, read the “Troubleshooting” section. Do not open the compressor housing as this is not a serviceable product. N The proper function of the device can be compromised if original replacement parts (e.g., filters) are not used.



El It is normal for the device to be warm to the touch when in use. El Do not stack the compressor with other equipment.



El No



Remember to: • Use this device only with medications prescribed by your doctor; • Use the accessories recommended by your doctor



During cleaning, make sure the power cord is not plugged in the electrical outlet.



The filter is to be replaced when it appears discolored or wet



Replacement of the nebulizer The nebulizer and other accessories should be replaced according to its instructions. Replacement of the filter



Use a damp cloth to wipe down the outside of the compressor at least once a month. Refer to nebulizer and accessory instructions for use for cleaning of the accessories and nebulizer.



Cleaning of the compressor, nebulizer and accessories



/I



Cleaning and maintenance



been completed, switch the unit OFF by setting the switch position toO” and disconnect the plug from the electrical outlet.



Ii When the treatment has



the I” positon.



N When taking a treatment, sit upright and relaxed. U Plug the compressor into the electrical outlet II Refer to the nebulizer and accessory instructions for use before treatment El To start the treatment, switch the device ON by pressing the ON / OFF switch onto



• After unpackng the device, check the compressor and accessories for visible damage or defects such as cracks in the plastic housing which could expose electrical components. Contact Philips Respii-onics customer service or your product distributor to report any damaged product



Remove the compressor from carrying case if supplied before use.



Instructions for use



DI



liThe power supply cord cannot be replaced by the user In case the power supply cord becomes damaged, contact Philips Respironics customer service for replacement (there is no service option). ID Before performing any cleaning operation or filter replacement, disconnect the device from the main supply by unplugging it. N Some parts are small enough to be swallowed by children. Do not let unattended children have access to the unit ID If you no longer use the device, dispose of according to the local regulations in force.



ENGLISH



rat



3.3 lbs



58 ±3dBA



42



10 pslg



x6.5 W) x 6.5 (L) inches



@



94 LPM



Electromagnetic compatibility according to IEC 60601-1-2



Reference to standards Electric safty standards IEC 6060



DOUBLE INSULATED



Class II device,Type BE device (device with specific protection against electrical hazards).



Noise level



Max 1 v Weight



Ave-age flow rate



7 LPM



303 kPa



—



Compressor



pressure



Thermal overload protector



a



120V!6OHz 1 7 4 Ap, Thermal fuse; functionin



Technical specifications ThecuppIy



Never open the device. There are no serviceable parts within the unit The compressor requires no lubrication or maintenance.



Maintenance and repairs



If the device does not work properly after attempting these troubleshooting steps, contact your authorized product distributor or Philips Respironics Customer Service at (inside the US) 1 800 345 6443, (outside the US) +1 724 387 4000.



Unauthorized repair voids warranty.



After each cleaning, check that the unit is working properly by verifying that air still comes out of the nozzle when the unit is turned to the “ON” position.



In the event of malfunction (insuffcient pressure and flow) turn the unit off for 10 seconds and turn back on.



• Make sure the plug is firmly frtted to the electrical outlet



The device does not turn on



Troubleshooting



—_



MAX 95% RH



—



158 CF)



i-iumidity



temperature limitation



Indoor use only



Type BE applied parts



[] ‘(



Class II, double insulated



E1



might arise.



and shipped, prcpaid, by the product distributor servicing the unit. Respironics, Inc shall not be liable to purchaser or others for loss of use of equipment or for indirect, or incidental or consequential damages that



to any components or equipment sublected to misuse, improper operation, accidental damage, or unauthorized repairs, and is not extended to charges of, or for, labor repairs. All items retumed must be properly packaged



Respironics, Inc warrants the compressor to be free from defects in matenals and workmanship under normal use and operation for a period of 5 years from date of purchase from Respironics, Inc. The warranty is limited to repair or replacement, at Respironics, Inc’s sole option, of any such component or equipment claimed to be defective when claim is shown to be bona fide by evaluation by Respironics, Inc. This warranty does not extend



Warranty



Pi-otected from the penesration of vertically falling water drops).



1P21 Housing Ingress Protection rate: 1P21 (protected from the penetration of solid bodies with dimensions greater than 12 mm.



Manufacturer



-



Follow instructions for use



Atmospheric pressure



Alternating current



OFF (power) Serial number



O



Z.if Alt tNT ION



ON (power)



I



Symbol glossary



barometnc pressure and temperature



Performance may vary depending on altitude above sea level,



‘___________



Operating atmosphenc pressure



:.



From 0— 2000 m above sea level



-



—



MIN 5 ‘°CMAX 40 C (45 f —104 f) MIN 10% RH MAX 95% RH



MIN 10e RH



MIN -25 “Ca MAX 70C (-13 F



-



Altitude



Hu radiI,



Temperature



.(.Jit.fi[.IIc 5 •-



HuITdIty



Temperature



I1Uw



ENGLISH



Tubulure du nébuliseur Embout buccal du nébuliseur Nébuliseur Support du nébuliseur Interrupteur marche-arrêt Prise dair du compresseur Filtre a air Sortie dair du compresseur Entrée dair pour le filtre



AVERTISSEMENTS II Lappareil ne dolt étre utilisé que pour rapplication pour laquelle ii a été prévu, telle que décrite dans ce manuel dinstructions, en tant que système de nébuliseur a compresseur dans le cadre dune aérosolthérapie. Suivez les instructions de votre médecin. Toute autre utilisation serait inappropriée et pourrait savérer dangereuse. Le fabricant ne peut être tenu responsable cfaucun dommage cause par une utilisation inappropriée, incorrecte ou irraisonnable de fappareil, ou si ce dernier est connecté a des installations diectriques non conformes aux règles de sécurité. • II est recommandd de disposer dun appareil de secours (par ex. un innalateur-doseur (MDI) ou un compresseur alimenté pa’- pile) pour f assistance respiratoire dans féventualitd o votre nébuliseur ne pourrait pas être utilisé (par ex. en cas dune panne de courant ou dune quelconque défectuosité de votre compresseur). • Si lappareil sest trouvé en dehors des conditions de fonctionnement, le laisser revenir aux specifications normales de fonctionnement avant utilisation. • En cas découlement de liquide sur ou a l’intérieur de l’unitd, laisser sécher le liquide avant utilisation.



Utilisation prévue Ce produit a pour but dapporter une source dair compdmé



a des fins médicales. II doit être utilisé avec un nébuliseur pneumatique (jet) qui produit des particules de médicaments sous forme dadrosol pour finhalothérapie des patients (enfants et adultes).



Informations générales



Important :Veuillez lire ces instructions soigneusement avant dutiliser fappareil. Si vous avez des questions ou des problèmes relatifs a ce produit. veuillez communiquer avec votre foumisseur de soins de sante ou le service a Ia clientele de Philips Respironics au 1 800 345 6443 (aux Etats Unis) ou au +1 724 387 4000 (a l’extér,eur des E:ats-Unis).



Instruclions d’utiIisaton InnoSpire Elegance



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. —



ill Ne pas utiliser fappareil sans le filtre. N Lorsque vous utilisez un appai-eil electrique, des mesures précises de sécurité doivent toujours être prises, notamment les mesures suivantes • Nutiliser que des accessoires et des composants dorigine fournis par le fabricant; • Ne jamais immerger fappareil dans feau car il nest pas étanche; • Ne iamais toucher lappareil Si vous avez les mains mouilldes ou humides; • Ne pas laisser fappareil a fextérieur; • Placer fappareil sur une surface plate et stable pendant son fonctionnement: • Sassurer que es ouvertures darrivée dair ne sont pas obstruées: • Ne pas laisser les enfants ou les personnes handicapées utiliser funité sans surveillance: • Ne pas éteindre fappareil en le débranchant de a prise électrique, • Ne pas utiliser l’appareil a proximité dun ventilateur: • Ne oas utiliser si fappareil présente des fissures ou sil est endommage.



Pour réduire le risque de choc électrique, NE DEMONTEZ PAS CETAPPAREIL



(par ex. les filtres) ne sont pas utilisées.



N Lappareil pourraft ne pas fonctionner correctement si les pièces de rechange dorigine



Ne pas ouvrir le boItier du compresseur car cette pièce ne ndcessite aucun entretien.



N En cas de panne et (ou) de défectuosité, se reporter a Ia section a Dépannage a.



et les appareils a frequents radio tels que les téléphones cellulaires, les téléavertisseurs, etc. peuvent perturber le fonctionnement des équipements médicaux électriques. Par consequent. afin déviter toute interference, placez votre compresseur suffisamment eloignd de ces appareils. Ce compresseur répond ala norme CEI 60601-1-2 sur Ia compazibilité électromagnétique (CEM), Des fiches techniques sur Ia CEM sont disponibles auprés du service a Ia clientele de Philips Respironics au 1 800 345 6443 (des Etats-Unis) ou au +1 724 387 4000 (a fextérieur des Etats-Unis).



N Aucune modification a cet équipement nest autorisée, N II est normal que fappareil soit chaud au toucher en cours d’utilisation. N Ne pas empiler un autre équipement sur le compresseut N Renseignements sur félectromagnetisme Les appareils de Communication portatifs



ou en presence dun mélange anesthésique inflammable contenant de lair, de loxygene ou de foxyde de diazote.



II L’appareil ne doit pas ètre utilisé a proximité de substances inflammables



de poussière, de poils danimaux, etc.



N Conserver ce manuel afin de pouvoir le consulter a tout moment. N Utiliser le produit dans un environnement propre exempt de saletd,



FRANAIS



0



), et débranchez-le de Ia prise electrique.



CI Une fois le traitement terminé dteignez I’appareil en appuyant sur finterrupteur (position



(position e I



fl Pour commencer Ic traitement, allumez lappareil en appuyant sur linterrupteur marche-arrêt



Ic traitement.



U Pendant le traitement, assoyez-vous bien droit et soyez détendu. U Branchez le compresseur sur Ia prise electrique. CI Reportez-vous aux instructions dutilisation du nébuliseur et des accessoires avant de commencer



U Une fois fappareil sort de son emballage. examinez le compresseur et les accessoires afin de verifier quils ne prdsentent aucun dommage ou défaut visible comme des fissures dans Ic plastique du boitier qui pourraient exposer des composants électriques. Communiquez avec Ic service a Ia clientele de Philips Respironics ou le distributeur de votre produit pour signaler tout produit endommagé.



Retirez le compresseur du boltier de transport. le cas échéant, avant I’utilisation.



Instructions d’utWsation



et Ia fréquence de votre circuit principal avant de brancher l’appareil. I Ne pas utiliser dadaptateur; simple ou multiple, ec (ou) de rallonge dlectrique. I Ne pas laisser tappareil branché sil nest pas utilsé. Ddbrancher tappareil de Ia prise électrique Iorsquil nest pas utilisé. EI Suivre les instructions du fabricant pour finstallation de lappareil. Ce dernier ne peut ètre tenu responsable d’aucun dommage survenu a Ia suite dune installation incorrecte. Ii Le cordon dalimentation ne peut pas être remplacé par tutlisateur. Si le cordon dalimentatron est endommage, communiquer avec le service a a clientele de Philips Respironics pour son remplacement (il nexiste pas doption de reparation). Avant deflectuer un nettoyage ou le remplacement du filtre, débrancher lappareil de falimentation principale. Certaines pièces de petite taille nsquent d’être avalées par les enfants. Ne pas laisser les enfants accéder a lappareil sans surveillance. Si tappareil nest plus utilisé, 1 dort être mis au rebut conformément ala reglementation locale en vigueur • Noubliez pas I Utilisez cet appareil uniquement avec Ic médicament prescrit par votre mddecin; Utilisez les accessoires recommandds par votre médecin.



a Ia tension



lE Verifier que Ia capacitd dlectrique indiquée sur etiquette située au bas de lunité correspond



a



Ne Jamais ouvrir lappareil. Aucune pièce de lappareil ne nécessite dentretien. Le compresseur ne requiert aucune lubrification ou entretien,



Entretien et reparations



des Etats-Unis).



Si I’appareil ne fonctionne pas correctement après avoir tenté de résoudre ces problémes, veuillez communiquer avec votre distributeur agréé ou le service a Ia clientele de Philips Respironics au 1 800 345 6443 (aux Etats-Unis) ou au +1 724 387 4000 (a I’extérieur



Après chaque nettoyage, vérifiez que faDpareil fonctionne correctement en vous assurant que lair séchappe bien de Ia buse lorsque tappareil est en marche. Les reparations non autorisées annulent Ia garantie.



En cas de défettuositd (pression et flux insuffisants), éteignez fappareil pendant 10 secondes et rallumez-le.



VCrifiez que le connecteur est correctement inséré dans Ia prise électrique.



Lappareil ne sallume pas



Dépannage



Le filtre doit être remplacé lorsqu’il est ddcoloré ou humide.



Remplacement du filtre



a leurs instructions.



Le nébuliseur et les autres accessoires doivent être remplacds conformément



Remplacement du nébuliseur



Utilisez un chiffon humide pour essuyer I’extdrieur du compresseur au moms une fois par mois. Consultez les modes demploi du nébuliseur et des accessoires avant de nettoyer les accessoires et le nébuliseur



Nettoyage du compresseur, dii nébuliseur et des accessoires



branché



/1N Lors dii nettoyage, vériflez que Ie cordon d’aiimencation n’est pas Ia prise électrique.



Nettoyage et entretien



FRAN AIS



Specifications techniques



Niveau sonore



-



—-I-.



de s&unté éIecbiq “



___,



Presston atmosphenque tie lonctionnement



Altitude



Humiditd



Temperature



a



not-me



eC (-45 eF_104



IEC 60601-1-2



°C MAX 40



a



a__



Les performances peuvent varier en fonction tie fahitude au-dessus du niveau de a mec de a presslon atmosphCnque et tie Ia temperature



—.--



MIN1O%RH—MAX95%RH DeO 2000 rnau-dessus du rsiueaude a miyr



Compatibilité electromagnétique conforrnément



¶ormes



Référence aux normes



DOUBLE ISOLATION



délectrocution).



Appareil de classe II, appareil de type BF (appareil avec protection specifique contre les risques



2 (H) j.S (I) x 6,5 (L) pouces 58 ±3 CIBA



-



331b



7 LPM© 10 peg .4 LPM



O3)



20 V/6OI1z1.7j, Fusib’e thermique, temperature de fonctionn’nent I 50 C



Pods



Cbrix.



reonWduKom. Debit moyen



•‘itner.’iIo Limiteur tie surcharge thermals Arrét (alimentation)



0



/.I\



Limite de temperature



Limitation concemant Eturudite



Pièces de type F



Classe II, double isolation



Ne pus utiliser 1 I’eutérieur



E1 []



Consulter le mode demploi



Courant aherniatil



ATTENTION



a



dommages indirects, accidentels ou consdcutils qui pourraient survenir.



couvre pat es frais de main-d’ceuvre et do reparation. Tout let artitles retoumés doivent être emballés de maniCre appropnee, expddies et prépayes, par le distitbuteur chargé de lentretien de lappareil. Respironics, Inc ne pourra être tenu responsable envers lacheteur ou autres de Ia pet-tn dutilisation de fequipement ou de



a



Ia reparation ou au remplacement. sur seule decision de Respironics, Inc. Respironics. Inc. La garantte Se limite de tout composant ou dquipement signalé défectueux. une lois Ia reclamation jugée recevable apres lévaluation unit utilisation ou de Respironics, Inc. Cette garantie ne setend pus aux composants ou equpement soumis un fonctionnement inappropriés. un dommage accidentel ou des reparations non autorisées. Cette garantie ne



Respironics, Inc garanhit un compresseur sans ddlaul tie malCdel ni do labdcation dans In cadre dune utilisation itt dun lonctionnement nomuaux pour une pédode de 5 ant a tompter de Ia date dachat auprès de



Garantie



IP1 Indice de protection du bottler: 1P21 (Protégé corttre let intrusions de corps solides supérieurs a 12mm. Protégé contre let chutes uerlicales de gouues dcau).



Fabricant



pression atmospherique



,—c Limitation concernant Ia



Numéro de série



Marche (alimentation)



I



Symboles



FRANAIS



Conducto del nebulizador Adaptador bucal del nebulizador Nebulizador manual Soporte del nebulizador Interruptor de encendido/apagado Aberturas del compresor de aire Filtro de aire Salida del compresor de aire Entrada de aire para el filtro



manual de instrucción como un sistema nebulizador compresor para terapia en aerosol. Siga las instrucciones de su medico. Cualquier otro uso constituye un uso incorrecto y puede ser peligroso. El fabricante no puede asumir Ia responsabilidad de ningün daño provocado por un uso incorrecto o no razonable o si Ia unidad está conectada a instalaciones eléctricas quo no cumplen con las regulaciones de seguridad. • Le recomendamos que disponga de un dispositivo de reserva (como un MDI o un compresor que funcione con baterIa) para poder proporcionar Ia terapia respiratoria en el caso de que no se pueda utilizar el nebulizador (por elemplo, durante un corte del suministro eléctrico o si el compresor deja de funcionar por algün motivo). • Si el dispositivo no ha estado en condiciones operativas, debe regresar a las especificaciones do funcionamiento normales antes de su uso. • Cualquier lIquido derramado sobre o dentro de Ia unidad debe secarse antes de operac



H Use este dispositivo para el propósito para el que fue diseñado, segiin se describe en este



ADVERTENCIA



Uso previsto: Este producto está diseñado para proporoonar una fuente de aire comprimido para fines medicos. Debe utilizarse con un nebulizador neumático (boquilla) pam producir particulas de medicamento en aerosol que se puedan aplicar en Ia terapia respiratoria pam niños y adultos.



Información general



Importante: Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar el dispositivo. Si tiene preguntas o problemas con el producto, póngase en contacto con su profesional medico o con el servicio al cliente de Philips Respironics llamando al 1 800 345 6443 (dentro de EE.UU.) o al +1 724 387 4000 (fuera de EE.UU.).



Instrucciones para el usc lnnoSpre Elegance



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



H No use el dispositivo sin el filtro. I! Al usar cualquier artefacto eléctrico, siempre deben seguwse ciertas medidas de seguridad importantes, entre las que se encuentran: • Use solo accesorios y componentes originales proporcionados por el fabricante; • Nunca sumerja Ia unidad en agua, ya que el dispositivo no cuenta con proteccidn contra penetrac!ón de agua; • Nunca toque Ia unidad con las manos hOmedas o mojadas; • No deje a unidad en el mcterior; • Coloque el dispositivo en una superficie es-table y horizontal al operarlo: • Asegérese de que las aberturas de ventifación no estén obstruidas: • No permita que niOos sin supervision o personas enfermas usen Ia unidad; • No apague Ia unidad simplemente desenchuMndola desde Ia toma de corriente; • No lo utilice en un circuito de ventilaciOn; • No utilice el dispositivo si tiene alguna fisura o si está danado. H AsegOrese de que el valor eléctrico mostrado en Ia etiqueta de valor en Ia parte inferior de Ia unidad corresponde a Ia tensiOn y frecuencia principales antes de enchufar el dispositivo.



Para reducir el riesgo de choque eléctrico, NO DESARME LA UNIDAD.



(por ejemplo, filtros) originales.



H Se puede ver comprometido el funcionamiento correcto del dispositivo si no se utilizan repuestos



No abra Ia carcasa del compresoc dado que este no es un producto utilizable.



U En caso de falla yb funcionamiento incorrecto, lea Ia sección ‘Solucidn de problemas”.



como los teléfonos móviles, buscapersonas, etc. pueden interrumpir el funcionamiento de los equipos medicos eléctricos. Por es-te motivo, el compresor debe colocarse lo más alejado posible de estos dispositivos con elfin de evitar posibles interferencias. Fate dispositivo cumple con el estándar CEI 60601-1-2 sobre compatibilidad electromagnetica (CEM). Puede solicitar las hojas de datos sobre CEM al servicio at clente de Philips Respironics, Ilamando al +1 800 345 6443 (dentro de EE.UU.) o al +1 724 387 4000 (fuera de Estados Unidos).



H Guarde este manual pam futuras referencias. H Use el producto en un ambiente limpio, sin suciedad, polvo, pelos de mascotas, etc. U El dispositivo no debe usarse airededor de sustancias inflamables ni en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxIgeno u óxido nitroso. H No se permite ninguna modificación de este equipo. U Es normal que el dispositivo se sienta tibio al tacto cuando esté en uso. U No apile el compresor con otros equipos. U lnformación electromagnética: Los dispositivos portatiles y de comunicacidn por radiofrecuencia,



ESPA1IOL



No use ningün adaptador simple o multiple, yb cable de extension.



Durante Ia limpieza, asegórese de que el cable no esté enchufado en Ia toma de corriente.



Limpieza y mantenimiento



interruptor en 0” y desenchufe de Ia tome de corriente.



In Cuando el tratamiento se ha completado, apague Ia unidad configurando Ia posiciOn del



y apagado (ON/OFF) en Ia posiciOn “I”.



B Para comenzar el tratamiento, encienda el dispositivo presionando el interrupter de encendido



el tratamiento.



B Al realizar el tratamiento, siéntese erguido y relájese. A Enchufe el compresor a Ia toma de corriente. B Consulte las instrucciones para el uso del nebulizador y sus accesorios antes de realizar



o defectos como lisuras en el contenedor plástico que podn’a exponer componentes eléctricos. ComunIquese con el servcio al cliente de Philips Respironics o con el distribuidor del producto para informer de cualquier producto danado.



/l\Quite el compresor de su estuche (si se proporciona) antes de usarlo. B Despuds de sacar el dispositivo, revise el compresor y los accesorios para detectar daños



Instrucciones para el uso



• Usar este dispositivo solo con los medicamentos recetados por su medico; • Usar los accesorios recomendados por su medico.



In In Recuerde:



In



In



In



Ia responsabilidad de ningun daño provocado por una inctalaciOn incorrecta. El usuario no puede reemplazar el cable de alimentacidn. En caso que el cable de alimentaciOn se dane, comuniquese con el servicio al cliete de Philips Respironics pare reemplazarlo (no hay opciOn de mantenimiento). Antes de realizar cualquier operaciOn de limpieza o reemplazo de filtro, desconecte el dispositivo de Ia alimentaciOn principal desenchufándolo. Algunas piezas son lo suficientemenre pequenas para que los niños las ti-aguen. No permita que nines solos tengan acceso a Ia unidad. Si ya no usa el dispositivo, eliminelo de acuerdo con las regulaciones locales vigentes.



In Siga las instrucciones del fabricante para instalar el dispositivo. El fabricante no puede asumir



de corriente cuando no esté en operaciOn.



In No deje Ia unidad enchufada cuando no estO en uso. Desenchufe el dispositivo desde Ia toma



in



58 ±3dBA



Fusible térmico; temperatura de funcionamiento 150 C



iI



---i DOBLE AISLAMIENTO



Dispositivo Clase II, dispositivoTipo B (dispositivo con proteccOn especi’fica contra peligros eldctricos).



Nivel de ruido



Protector de sobrecarga tém,ica



_



Especificaciones têcnicas



Nunca abra el dispositivo. Dentro de Ia unidad no hay piezas utilizables. El compresor no reouiere Iubricacidn a mantenimiento.



Mantenimiento y reparaciones



Si el di5positivo no funciona en forma apropiada después de tomar las medidas previas, comuniquese con su distribuidor autorizado del producto o con el servicio al cliente de Philips Respironics Ilamando all 800 345 6443 (dentro de EE.UU.) o al +1 724 387 4000 (fuera de EE.UU.).



En caso de funcionamiento incorrecto (presiOn y flujo insuficientes), apague Ia unidad por 10 segundos y vuelva a encenderla. Después de cada limpieza, revise que Ia unidad funcione correctamente, verificando que ci aire salga por Ia boquilla cuando Ia unidad se encuentre en Ia posiciOn de encendido (ON’). Las reparaciones no autorizadas anulan Ia garantia.



Asegurese de que el enchufe esté bien ajustado a Ia toma de corriente.



El dispositivo no enciende



Solución de problemas



El ifitro debe reemplazarse cuando está desteñido o mojado.



Reemplazo del filtro



El nebulizador y otros accesorios deben reemplazarse de acuerdo con as instrucciones.



Reemplazo del nebulizador



Limpieza del compresor. nebulizador y accesorios Use un paño hCmedo para limpiar ci exterior del compresor al menos una vez al mes. Para Ia limpieza del equipo y sus accesorios, consulte las instrucciones de uso incluidas con el nebulizador y los accesorios.



ESPA1IOL



ReIación con los estándares



Limitacidn do temperatura



Limtes de humedad



Limites de predn atmosférca



penetration de agua



Respironics Inc garantiza que el compresor no presenta delectos en los matenales ni a mane de obra pam el USC y Ia opcraodn normal por un periodo do 5 años a partir do Ia fedra de compra a Respironics. Inc. La gar-antla se limita a Ia reparacidn o el reemplazo como inica opciOn de Respironics. Inc. de cualquier componente 0 equipo quo SC aFirme está dcfcrctuoso cuando so dcmuestra quo dicha auirrnacidn as dcc buena fe mediante una evaluacidn de Respironics, Inc. Esta garantla no se extiende a nlngün componente o equipo sujeto a uso incorrecto operacidn inadecuada, daño accidental o reparacidn no autonizada y no so extiende a los cobros do o per reparaciones de Ia mane de obra. Todos los articulos devueltos se deben embalar y enviar adecuadamente por envio prepagado, a travds del distribuidor del producto quo realiza mantenimiento a Ia unidad. Respironics. Inc no sect responsable ante el comprador u otros por Ia falta de use del equipo o por daos indirectos, incidentales o consecuenciales quo pudieran surgir.



Garantia



mayores do 12 mm. Proteccbn contra Ia



1P21 Clasificaciàrr de proteccián de Ingreso a Ia caja: lP2 (proteccon contra Ia penerracibri de objetos sdlidos do tamatos



por Soteo sertical).



Solo pam usc en interiores



Siga las instruccienes para el run



Numero de sons



Fabricanic



Piezas aplicadas Tipo BF



Corrrente alterna



OFF (apagado)



Clase II, doble



0



Ui1



ON lescendido)



AIENCION



El rendimiento puede variar- dependiendo do a altitud sobre el nivel del mat a presian barométrica y Ia temperatura



I



Glosarro de smbolos



Presión atmosfénca de luncionamiento



-104



De2000 mobre eIveIdeImar__



MiN10%HR MAX95%HR



Humedad



SJtud



MIN5C-MAX



_w’-



Condiciones de funcionamiento



tdndaresdesegsnrdad eléctnca lEG 606011 Compatibilidad olcctr-omagnetica de acuerdo con IEC 60601-1-2



ESPAFJOL



InnoSpire Elegance is a trademark of Koninklijke Philips Electronics NV. and its affiliates, all rights reserved. © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.y. All rights resenied, Manufactured for Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd Chichester Business Park, City Fields Way Tangmere, Chichester, P020 2FF UK Made in China Toll Free: +1-800-345-6443 Telephone: +1 -724-387-4000 www.philips.com/respironics PN 1109011 R00
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InnoSpire Essence 

3 Use the product in a clean environment; one that is free from dirt, dust, pet hair, etc. 4 Device should not be used around flammable substances, or in the ...
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InnoSpire Mini 

to be used with a pneumatic (jet) nebulizer to produce aerosol particles of medication for ... Electromagnetic information: Portable and RF communication devices such as cellular phones, pagers ...... Chichester Business Park, City Fields Way.
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InnoSpire Go 

It is recommended to have a backup device (e.g. MDI) for respiratory delivery in ..... If the device has been stored at the extremes of the storage temperature, ...
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Liasse fiscale HEDS - HOTELLERIE : ELEGANCE 

1 647 866. 674 590. 973 275. 37 713. 10 150. 27 563. 1 101 186. 981 840. 119 346. 529 164. 529 164. 5 647. 5 647. 1 673 710. 991 990. 681 719. 3 321 575.
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Rallye Supercars - Chantilly Arts & Elegance Richard Mille 

â‡¨Le Rallye Supercars alterne ballade sur routes ouvertes, deux passages sur route fermÃ©e et sessions de roulage sur le circuit routier et sur l'anneau de vitesse ...
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Pack Privilège - Chantilly Arts & Elegance Richard Mille 

Package Privilege. Prix unitaire. Quantite. Total. Package Privilege 1 personne. 650 € TTC. Frais d'expédition. 14 € en France. 22 € à l'étranger. Total TTC.
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cygnes blanche elegance calendrier mural 2018 din 

Get cygnes blanche elegance calendrier mural 2018 din a3 horizontal les plus belles photos de prises PDF file for free from our online library cygnes blanche ...
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elegance libro kathleen tessaro dbid 4ifyh 












 


[image: alt]





A symphony of purity and elegance 

Pommard La Croix Blanche. (Domaine Parent). 2.100. 2011. Chateau Corton ... (Domaine Jean-Luc Colombo). 490. 2012. CÃ´tes du RhÃ´ne Rouge. (Guigal).
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Pack Privilège - Chantilly Arts & Elegance Richard Mille 

Package Privilege. Prix unitaire. Quantite. Total. Package Privilege 1 personne. 650 € TTC. Frais d'expédition. 14 € en France. 22 € à l'étranger. Total TTC.
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elegance et modernite 1908 1958 un renouveau a la francaise dbid c30 
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A return to the golden era of elegance with Touring's ... - ac-matra 

Sep 29, 2015 - You're in a position many would dream of â€“ one which allows you to design your dream Ferrari. Where do you start? â€œYou start with the general ...
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elegance decadence luxurious baroque interiors libro inglese pieter porters dbid 1p53 
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