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Silicone Clamp Covers

Les protections de clamps en silicone ne sont pas conçues pour une utilisation en contact direct avec le système nerveux central. MODE D'EMPLOI: 1. Sortir les protections de clamps en silicone de l'emballage. 2. Couper les protections de clamps à la longueurdésirée, sinécessaire. 3. Utiliser au coursd'une intervention ... 
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Silicone Clamp Covers EN - INTENDED USE: Key Surgical® Silicone Clamp Covers are disposable, silicone tubes designed to cover the jaws of surgical clamps, thereby improving the qualified medical personnel’s grip while minimizing trauma to vessels and tissue. Clamp covers can be used in a wide range of surgical procedures. Silicone Clamp Covers are surgically invasive devices intended for transient-term use (less than 60 minutes); they are not intended for implantation. CONTRAINDICATIONS: Silicone Clamp Covers are not intended for use in direct contact with the central nervous system. INSTRUCTIONS FOR USE: 1. Remove silicone clamp covers from pouch. 2. Clamp covers may be trimmed to desired length. 3. Use during surgical procedure. Do not re-use. Re-use may cause a risk of infection and/or compromise functionality. 4. Upon completion of procedure, dispose of both used and unused clamp covers according to hospital protocol. No precautions for disposal apply. Do not use if pouch is damaged or opened. DE - VERWENDUNGSZWECK: Key Surgical®KlemmenschutzhüllenausSilikonsindEinweg-Silikonschläuchezum Schutz der Backen von chirurgischenKlemmen, wodurch der Griff fürqualifiziertesmedizinisches Personal verbessertwird und Traumata an Gefäßen und Gewebeminimiert werden. Klemmenschutzhüllenkönnenbei den unterschiedlichstenchirurgischenVerfahrenangewendet werden. KlemmenschutzhüllenausSilikonsindchirurgisch invasive Vorrichtungen, die für die vorübergehendeVerwendungvorgesehensind; siesind nicht für die Implantation bestimmt. KONTRAINDIKATIONEN: Klemmenschützhüllen aus Silikon sind nicht für den Gebrauch in direktem Kontakt mit dem Zentralnervensystem bestimmt. GEBRAUCHSANWEISUNG: 1. KlemmenschutzhüllenausSilikonausdemBeutelherausnehmen. 2. Klemmenschutzhüllenkönnen auf die gewünschteLängezugeschnittenwerden. 3. VerwendungbeichirurgischenVerfahren. Nichtwiederverwenden. Die WiederverwendungkannzueinemInfektionsrisiko und/oderzueinereingeschränktenFunktionsfähigkeitführen. 4. Nach Abschluss des VerfahrenssowohlgebrauchtealsauchungebrauchteKlemmenschutzhüllengemäß den Krankenhausvorschriftenentsorgen. In Bezug auf die Entsorgung müssen keine Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. Nicht verwenden, falls der Beutel beschädigt oder geöffnet ist. ES - USO PREVISTO: Las tapas de pinza de silicona de Key Surgical® son tubosdesechables de siliconadiseñados para cubrir las mordazas de pinzasquirúrgicas con el fin de mejorar el agarre del usuario y reducirlostraumatismosenvasos y tejidos. Las tapas de pinzas se puedenusarenunaampliavariedad de intervencionesquirúrgicas. Las tapas de pinzas de silicona son dispositivosquirúrgicosinvasivosindicados para un usopuntual, ya que no estándiseñadas para suimplante. CONTRAINDICACIONES: Las tapas de pinza de silicona no están diseñadas para utilizarse en contacto directo con el sistema nervioso central. INSTRUCCIONES DE USO: 1. Saque de la bolsa las tapas de pinzas de silicona. 2. Las tapas de pinzas se puedenrecortar a la longitudpertinente. 3. Use el productoenunaintervenciónquirúrgica. No vuelvaautilizarlo. La reutilizaciónconlleva el riesgo de infección y puedeafectar a su funcionalidad. 4. Cuando finalice la intervención, deseche las tapas de pinzasusadas y no usadas conforme al protocolo de su hospital. No es necesario emplear ninguna precaución para desecharlas. No utilizarsi la bolsaestádañada o abierta. FI - KÄYTTÖTARKOITUS: Key Surgical®silikonisetpihtisuojuksetovatkertakäyttöisiäsilikoniputkia, jotka on tarkoitettupeittämäänkirurgistenpihtienleuatpätevänlääkintähenkilöstönotteenparantamiseksiminimoidensamallaverisuoni- jakudosvammoja. Pihtisuojuksiavoidaankäyttäämonissaerilaisissakirurgisissatoimenpiteissä. Silikonisetpihtisuojuksetovatinvasiivisenkirurgianlaitteita, jotka on tarkoitettulyhytaikaiseenkäyttöön; niitäei ole tarkoitettuimplantointiavarten. VASTA-AIHEET: Silikoniset pihtisuojukset ei ole tarkoitettu käytettäväksi suorassa kontaktissa keskushermoston kanssa. KÄYTTÖOHJEET: 1. Poistasilikonisetpihtisuojuksetpussista. 2. Pihtisuojusvoidaanleikatahalutunpituiseksi. 3. Käytettäväkirurgisentoimenpiteenaikana. Eisaakäyttääuudelleen. Uudelleenkäyttösaattaaaiheuttaainfektionriskin ja/tai vaarantaalaitteentoiminnallisuuden. 4. Hävitätoimenpiteenpäätyttyäsekäkäytetytettäkäyttämättömätpihtisuojuksetsairaalanprotokollanmukaisesti. Hävitystäkoskeviavarotoimiaeisovelleta. Äläkäytätuotetta, jospussi on vahingoittunut tai avattu. FR - UTILISATION PREVUE: Les protections de clamps en silicone Key Surgical® sont des tubes en silicone jetablesconçus pour couvrir les mâchoires des clamps chirurgicaux, procurantunemeilleure prise en main pour le personnel médical tout enminimisant les traumatismes sur les vaisseauxet les tissus. Les protections de clamps peuventêtreutiliséesdans le cadre d’unevaste palette d’interventionschirurgicales. Les protections de clamps en silicone sont des dispositifs pour chirurgie invasive conçus pour un usage temporaire, elles ne sont pas conçues pour l’implantation. CONTRE-INDICATIONS: Les protections de clamps en silicone ne sont pas conçues pour une utilisation en contact direct avec le système nerveux central. MODE D’EMPLOI: 1. Sortir les protections de clamps en silicone de l’emballage. 2. Couper les protections de clamps à la longueurdésirée, sinécessaire. 3. Utiliser au coursd’une intervention chirurgicale. Ne pas réutiliser. La réutilisationpeutentraînerunrisqued’infection et/oucompromettre le fonctionnement du dispositif. 4. Unefois la procédureterminée, rejeter les protections de clamps utiliséeset non utiliséesconformément au protocole de rejet de l’hôpital. Aucuneprécaution de rejetn’est applicable. Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé ou ouvert.



IT - USO PREVISTO: Le guaine per pinze in silicone Key Surgical®sonotubimonouso di silicone destinati a rivestireilmorsodellepinzechirurgichemigliorando in talmodo la presa del personale medico qualificato e riducendo al minimo, al tempo stesso, itraumiaivasi e al tessuto. Le guaine per pinzetrovanoimpiego in un’ampia gamma di procedure chirurgiche. Le guaine per pinze in silicone sonodispositivichirurgiciinvasivi da utilizzare solo temporaneamente; non devonoessereimpiantate. CONTROINDICAZIONI: Le guaine per pinze in silicone non sono destinate per l’uso a contatto diretto con il sistema nervoso centrale. ISTRUZIONI PER L’USO: 1. Rimuovere le guaine per pinze in silicone dallasacca. 2. La guaina per pinzapuòesseretagliatadellalunghezza desiderata. 3. Utilizzare solo durante l’intervento chirurgico. Non riutilizzare. Ilriutilizzopuòcausarerischio di infezione e/o compromettere la funzionalità del dispositivo. 4. Al completamento dellaprocedura, smaltire le guainedellapinza, utilizzate o meno, secondo ilprotocollo della struttura ospedaliera. Non esistono particolari precauzioni per lo smaltimento. Non utilizzare se la sacca è aperta o danneggiata. NL - BEOOGD GEBRUIK: Key Surgical®Siliconenklemomhulselszijnwegwerpbaresiliconenbuisjes die zijnontworpen om de kaken van de chirurgischeklemmentebedekken, waardoor de grip voor het gekwalificeerdmedischpersoneelverbeterten trauma aanbloedvatenenweefsel tot een minimum beperktwordt. Klemomhulselskunnenvooreen breed scalaaanchirurgische procedures wordengebruikt. Siliconenklemomhulselszijnchirurgischinvasieveinstrumenten, bestemdvoortijdelijkgebruik. De omhulselszijnnietbedoeldvoorimplantatie. CONTRA-INDICATIES: Siliconen klemomhulsels zijn niet bedoeld voor gebruik in direct contact met het centraal zenuwstelsel. GEBRUIKSAANWIJZING: 1. Neem de siliconenklemomhulselsuit de verpakking. 2. U mag het klemomhulsel op de gewenstelengteafknippen. 3. Tegebruikentijdenseenchirurgischeingreep. Klemomhulselsmogennietwordenhergebruikt. Hergebruikkanrisico op infectie met zichmeebrengenen/of de functionaliteitaantasten. 4. Gooizowelgebruiktealsongebruikteklemomhulselsna het beëindigen van de procedure weg, volgens het protocol van het ziekenhuis. Ergeldengeenspecialevoorzorgsmaatregelenvoor het afvoeren van het product. Gebruik het product nietals de verpakkingbeschadigd of geopend is. PT - UTILIZAÇÃO PREVISTA: As Coberturas de agrafos de silicone Key Surgical®sãotubos de silicone descartáveisconcebidos para cobrir as mandíbulas de agrafoscirúrgicos, melhorandodesta forma aaderênciapor parte do pessoalmédicoqualificadoenquantominimiza o traumatismonosvasos e tecidos. As coberturas de agrafospodemserutilizadasnumavastagama de procedimentoscirúrgicos. As Coberturas de agrafos de silicone são dispositivos cirurgicamente invasivosdestinados a umautilizaçãotemporária; não se destinam a implantação. CONTRAINDICAÇÕES: As Coberturas de agrafos de silicone não se destinam a uso em contacto direto com o sistema nervoso central. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: 1. Remova as coberturas de agrafos de silicone da bolsa. 2. A cobertura do agrafopodeserrecortadaaocomprimentodesejado. 3. Utilizarduranteprocedimentoscirúrgicos. Não reutilize. A reutilizaçãopodeprovocar um risco de infeção e/oucomprometer a funcionalidade. 4. Após a conclusão do procedimento, eliminetanto as coberturas de agrafosutilizadas e não utilizadas de acordo com o protocolo hospitalar. Não se aplicam quaisquer precauções de eliminação. Não utilize se a bolsa tiver sido danificada ou aberta. TR - KULLANIM AMACI: Key Surgical®SilikonKlempKapakları, cerrahiklemplerinçeneleriniörtmekvebusayededamarvedokularayöneliktahribatı minimize ederkenkalifiyetıbbipersonelinkavrayışınıarttırmakiçintasarlanmıştekkullanımlık, silikontüplerdir. Klempkiliflariçokçesitlicerrahiislemlerdekullanilabilir. SilikonKlempKiliflarigeçicikullanimayönelikcerrahiolarakinvazifcihazlardir; implantasyonayönelikdegillerdir. KONTRENDİKASYONLAR: Silikon Klemp Kapakları, merkezi sinir sistemi ile doğrudan temas halinde kullanım için tasarlanmamıştır. KULLANIM TALIMATLARI: 1. Silikonklempkiliflariniposettençikartin. 2. Klempkilifiistenilenuzunlugakesilebilir. 3. Cerrahiislemsirasindakullanin. Tekrarkullanmayin. Tekrarkullanimenfeksiyonriskiyaratabilirve/veyaislevselligibozabilir. 4. Islemintamamlanmasisonrasinda, hem kullanilmis hem de kullanilmamisklempkiliflarinihastaneprotokolünegöreatin. Atmaislemiiçinherhangibirönlemyoktur. Posethasarliveyaaçilmisisekullanmayin.
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Clamp Union Raccords Clamp - Eurobinox 

â€¢Possibility to adapt a control head with both micro or proximity switches, also without control head but with proximity switches. ... Electrical control head, solenoid valve, etc See â€œelectrical equipmentâ€�. ...... Force de relÃ¢chement minimum
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SVR SILICONE 

En tant que partie du systÃ¨me ETICS Â« MARMOLINEMONOSIS Â» avec XPS : classe Bâ€�s1, d0. En tant que partie du systÃ¨me ETICS Â« MARMOLINEMONOSIS Â».
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svr silicone 

capacitÃ© de transpiration â€� Haute rÃ©sistance Ã  l'humiditÃ© et au gel â€� Haute rÃ©sistance ... External thermal insulation composite system with rendering. (ETICS).










 


[image: alt]





PERRO covers 

Nov 1, 1970 - Eight Miles High. 4.21. Alabama Bound. 2.39. Cowboy Movie. 8.30. Everybody Gets Burned. 4.21. Cowboy Movie Jam. 8.50. Jam #5. 7.29.
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Clamp Union Raccords Clamp - Eurobinox 

F. VPD4FF28E. 52x1/6â€� 22.5. 79. 30. 61.5. 18. VPD4FF34E. 58x1/6â€�. 32. 80.5. 30. 63.2 .... 141. PNC76. 0.292 kg. 70.5. 147. PAP80. 0.414 kg. 79.5. 159. PAP104.
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FRAME COVERS 

attaching the met-in box. Remove the met-in box. Remove the hand rail right ... Remove the six screws on the back of the front cover. Disconnect the right/left turn ...
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Triple Clamp Mounting Triple Clamp Mounting - RevZilla 

acheter des boulons longs 4 x 65 mm pour remplacer les boulons 4 x 60 mm fournis. Ceci permet de s'assurer que l'on a un engagement sur le filetage d'au moins 12 mm. Phone: +61 (0)2 4271 8244. Email: [email protected]. Web: www.barkbusters.net. Ma
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poupée en silicone 

https://www.bondolls.com , Acheter poupée en silicone,haut expérience de gamme sexe,poupée sexuelle est la poupée de silicone adulte la plus populaire, vous pouvez correspondre à beaucoup de type de tête différente, faites pour vous de faire le bon
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Product Book - Covers and Intro.indd 

monocoque tube covered by super thin EVA creates a perfect comfortable handgrip. .... wood veneers and triaxial glass fibers impregnated with hi-tech epoxy.
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PIIICE AMPEREME'I'RIQUE CLAMP METER 

Commutateur de fonctions: permet de choisir entre VDC, VAC, AAC, ADC, 9 et 6)) . 5. Touche HIMAX: 'cette touche est utilisÃ©e de deux manieres. Si la touche ...
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Wing Leading Edge Clamp 

Incorrect methods of application b. Unsuitable ... Humidi- ty can be controlled by heat and refrigeration (air ... Actually, the clamp was born of necessity because.
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Wing Leading Edge Clamp 

(Continued on bottom of next page). STRIP. BOLT LEK^TH TO AllOW ... is recommended, if available, and can be made up with polyethylene sheets that are ...
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Clamp Storage - MetoS Expo 

CLAMP STORAGE. Have some scrap plywood and an empty bit of wall space? That's all you need to get your clamps organized. From Woodsmith Magazine.
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K-Wire and Pin Covers 

Bei den Key Surgical K-Draht- & Nagelabdeckungen handelt es sich um EinwegzubehÃ¶r fÃ¼r medizinische GerÃ¤te zur Verwendung von hochqualifiziertem medizinischem Fachpersonal fÃ¼r die. Abdeckung der freiliegenden Enden orthopÃ¤discher K-DrÃ¤hte und St
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600 AAC Clamp Meter - Home Depot 

Inspect and replace test leads if insulation is damaged, metal is exposed, or probes are cracked ...... Retirer les fils d'essai du circuit avant de retirer le capuchon de pile. • Ne pas utiliser ... Il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilis
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compose du silicium silice silicone silicate de 

compose du silicium silice silicone silicate de sodium quartz opale muscovite lepidolite zircon jaspe wollastonite | Read & Download. Ebook compose du ...
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clamp no kiseki vol 3 dbid df1v 
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clamp no kiseki volume 4 dbid 107e 
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600 AAC Clamp Meter - SupplyHouse.com 

Read First: Safety Information. Understand and follow ... Comply with local and national safety codes. .... For replacement parts or to inquire about service information contact IDEAL. INDUSTRIES, INC. at ...... Technical Hotline: 877- 201-9005.
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TightSightÂ® Clamp Meters - Home Depot 

valeur de l'affichage est soustraite et enregistrÃ©e en guise de valeur de rÃ©fÃ©rence. .... 4 SensibilitÃ© de frÃ©quence: >5 V en valeur efficace sur une plage de ...
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Discography Biography Members Albums covers Awards - Jonathan 

Alice & June. 2009. La RÃ©publique des meteors. Live albums. 1986. Indochine au ZÃ©nith. 1994. Radio Indochine. 1997. Indo Live. 2001. Nuits intimes. 2004.
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Fast-Operating Clamp Assembly Assemblée Fonctionnante ... - Hoffman 

entournant la Poignée de pince jusqu'à ce que les fils engagent dans le support de pince. Instalar el tornillo opresor de funcionamiento rápido dando vuelta a la ...
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clamp no kiseki volume 5 dbid 8h3h3 
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compose du silicium silice silicone silicate de sodium quartz opale 

Save As PDF Ebook compose du silicium silice silicone silicate de sodium quartz opale muscovite lepidolite zircon jaspe wollastonite today. And You can Read ...
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